Verificator: Ing. Georgescu S. Dan George Nr. f’oé?g / Oé(d)?&:?z/
Strada Frederic Chopin, Nr. 20A - sector 2, Bucurest]

Tel. 0742.072.836

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA

CERINTA Is, It, Ig, nr. 05480/2000, valabil pani in 2022

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele: Ig

A proiectului: )

“CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR iN STRUCTURI
SPITALICESTI PUBLICE PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA S|
EXTINDEREA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE SI
ALARMARE INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE
SI A INSTALATIILOR ELECTRICE S| DE VENTILARE S| TRATARE A
AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI ,,DR. CAIUS TIBERIU
SPARCHEZ”

Faza: D.A.L.I

1. Date de identificare

Proiectant de specialitate: S.C. ENERGY SYSTEMS ENGINEERING S.R.L
Beneficiar : UAT ORASUL ZARNEST]

Amplasament: Strada Policlinicii, nr. 12, Orasul Zarnesti, Judetul Brasov

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei

Alimentarea cu oxigen medical se va realiza cu o coloana propusa din statie. La plecarea din
statia de oxigen medical cat si la baza coloanei va fi instalat cate un tablou general de alimentare. In
saloane, pentru fiecare pat sunt prevazute completarile consolelor prevazute deja in cadrul proiectului
Cu prize fluide medicale. Zona nou nascuti vor fi prevazute rampe orizontale pentru distributia gazelor
medicale si a circuitelor electrice. In salile de operatii sunt prevazute console de tavan pentru distributie
gaze medicale si circuite electrice.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Tema de proiectare: Certificat de Urbanism nr. ................__ (1. RR——
emis de ..

Avize obtinute: -

Memoriu Tehnic : DA

Caiet de sarcini: -

Breviar de calcul: -

Planse desenate: DA

4. Concluzii asupra verificarii X
in urma verificarii, conform Legii 10/1995 - Legea calitatii tn
proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se/;
privind aplicarea prevederilor ."Regulamentului de veri?

MLPAT in noiembrie 1996,
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CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR iN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE
PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA INSTALATIEI DE
DETECTIE SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE
FLUIDE MEDICALE SI A INSTALATIILOR ELECTRICE S| DE VENTILARE I
TRATARE A AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI »DR. CAIUS TIBERIU
SPARCHEZ”

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE
INSTALATII GAZE-MEDICALE

PROIECTANT : SC ENERGY SYSTEMS ENGINEERING SRL

BENEFICIAR : UAT ORASUL ZARNESTI

ADRESA OBIECTIV: | STRADA POLICLINICII NR. 12, ORASUL ZARNESTI, JUDETUL BRASOV
FAZA PROIECT: DALI
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1. PIESE SCRISE

FOAIE DE GARDA
LISTA DE SEMNATURI

BORDEROU
MEMORIU TEHNIC

2. PIESE DESENATE

PLAN INSTALATII GAZE-MEDICALE DEMISOL

PLAN INSTALATII GAZE-MEDICALE PARTER

PLAN INSTALATII GAZE-MEDICALE ETAJ 1

PLAN INSTALATII GAZE-MEDICALE ETAJ 2 IG-04
PLAN INSTALATII GAZE-MEDICALE ETAJ 3 SI PLAN ETAJ 4 IG-05
PLAN INSTALATII GAZE-MEDICALE ETAJ 5 SI PLAN ETAJ 6 IG-06

~Intocmit,
Ing. Liviu Cimpureanu
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MEMORIU TEHNIC

1.0BIECTUL PROIECTULUI
Proiectul solutioneaza la faza DALI instalatile de gaze-medicale aferente obiectivului

CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE PRIN
REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE
SI ALARMARE INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE SI A INSTALATIILOR
ELECTRICE SI DE VENTILARE S| TRATARE A AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI,DR.
CAIUS TIBERIU SPARCHEZ” amplasat pe Strada Policlinicii Nr. 12, Orasul Zamesti, Judetul Brasov.

2. BAZE DE PROIECTARE
Documentatia a fost intocmita avand la baza:
» Tema de arhitectura
» Tema de structura
> Cerintele beneficiarului
» Standardele, normativele si legislatia locala in vigoare
Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10 /1995.
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare
derogari sau avize speciale.
Standardele Uniunii Europene se adopta in cazul in care nu exista standardeif-Remanfa. ~ .
Toate lucrarile de proiectare, selectarea echipamentului si lucrarile de vor respecta "
si se vor conforma in toate aspectele cu cerintele legale si cu codurile locale din, omiania 7w TN
Documentatia este intocmita in conformitate cu legislatia romana privin "tépﬂf’ﬁl.p'rdie tulul, \
normativele si standardele de referinta si prescriptiile privind calitatea Iucrarilortf Kw L = |

Standarde si norme aplicabile pentru fluide medicale: \ L R P f ,"fl
NP 015/2002 Normativ privind proiectarea si verificarea constru Ro}g}spltiaﬁcegﬁblja\g /
instalatiilor N <Tor PR
Directiva 93/42 CEE Directiva dizpozitivelor medicale. —

Sisteme de distributie de gaze medicale. Partea3: Sisteme de
SR EN 737-3:2005 distributie pentru gaze medicale comprimate si vacuum

, Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 1: Instalatii pentru
EN1S0 7396-1:2005 gaze medicale comprimate si vacuum.

: Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 2 Instalati pentru
EN1SO 7396-2:2005 sisteme de evacuare a gazelor anestezice.
Proiectarea, instalarea, validarea si verificarea instalatiilor de gaze
medicale.

HTM 02-01:2006

SR IS0 14971:2003 Dlsppznwe medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitivele
medicale.

SR EN 13348:2002 Cupru si aliaje din cupru. Tevi de cupru rotunde fara sudura pentru
gaze medicale sau vid.

Directiva 97/23 CEE Directiva echipamentelor sub presiune.
SR EN 286-1:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacara, destinate sa

SPECIALITATEA: INSTALATII GAZE-MEDICALE ) |3]
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contina aer sau azot. Recipiente de uz general.
SR EN 738-2:2003 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare
de presiune pentru recipiente si conducte.
SR EN 60601- Aparate electromedicale. Partea 1; Cerinte generale de securitate.
1+A1+A2+A13:2001

SR EN 60601-1:2003

Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinte generale de securitate.
Standard colateral: Cerinte de securitate pentru  sisteme
electromedicale.

EN ISO 10083:2006

Sisteme de alimentare cu concentratoare de Oxygen pentru utilizare in
sisteme de distributie de gaze medicale.

Prescriptia tehnica ISCIR-
PT C4-1: 2003

Ordinul MSP nr.914 din 26
iulie 2006

Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si
verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune.

Aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un spital iun vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare

—— .
e ]

SREN ISO 14001:2004

Certificat de management al mediului HOE

BS OHSAS 18001:2007

Certificat de management al sanatatii si securitatii/ffnci JONAN

_Legislatie

H P .’! -
I A
ia.) { N1z DS4RO

Legea nr. 64/2008
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

‘ talatiilor sub-

Lege privind functionarea in conditii de sigurarita: a insta sub/|
presiune, instalatilor de ridicat si a aparatelop\, consumatoare “de ;
3 LS ; %

combustibil

~ o

L N~

Legea nr. 50/1991
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lo

C AT

Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

TOR “:j

Legea nr. 81/2013

Lege privind aprobarea 0.U.G. nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordinul nr. 3451/2013

Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii

Ordinul nr. 34/1998

Norme metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor,
prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei
lucrarilor

Ordin nr. 119/2014

Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei

H.G. nr. 925/1995

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si 3 constructiilor

Legea nr. 10/1995
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind calitatea in constructii

H.G. nr. 766/1997
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii

SPECIALITATEA: INSTALATI GAZE-MEDICALE
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H.G. nr. 273/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului de
H.G. nr. 940/2006 receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora H.G.
273/1994
H.G nr. 925/1995 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

Legea nr. 265/2006
republicata cu modificari si
completarile ulterioare

0.U.G. nr.195/2005 0.U.G. privind protectia mediului

Ordonanta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 95/2005
O.U.G. nr.114/2007 privind protectia mediului.

0.U.G. nr. 164/2008 2;%?3'3?}3 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
196/2005 privind protectia mediului

Legea nr, 287/2009
republicata cu modificarile | Lege privind Codul civil
si completarile ulterioare

Legea nr.107/1996
republicata cu modificarile | Lege privind protectia apelor
si completarile ulterioare

Legea nr. 458 din 8 iulie

2002 | Lege privind calitatea apei potabile
Legislatie specifica de protectie a muncii ~
Lege cu privire la securitatea si sanatatea in munca, republicata cu
Legea nr. 319/2006 modificarile si completarile ulterioare
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
H.G. nr. 1425/2006 Legii securitatii muncii 319/2008, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare
Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
H.G. nr. 300/2006 temporare sau mobile;
Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
H.G. nr. 971/2006 sanatate la locul de munca;
H.G. nr. 1091/2006 :?jt:(!:re privind cerintele minime de securitate si sanatat( g TDGHL.S{?\
H.G. nr. 1146/2006 Hotarare privind cerintele minime de securitate si san @éﬁfnj_ggilizaréa in ‘\'
L e munca de catre lucratori a echipamentelor de MUNCa/~S AN \
I~ J = \
/[ [ ]
E ! C-D | wil =~
Legislatie specifica de prevenire si stingere a incendiilor \\ N et S
Legea r. 307/2006 \ NN B
republicata cu modificarile | Lege privind apararea impotriva incendiilor: . g WYL
si completarile ulterioare Carar ?
Hotarare pentru aprobarea categoriilor de constructii i amenajari care
H.G. nr. 571/2016 s SO . ' ;
S€ supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
; Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea si
I_Ordmul MAl nr. 129/2016 autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
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C 300/1994 Norrnatw__dglpreven.[m a incendiilor pg durata executarii lucrarilor deﬂ
constructii si instalatii aferente acestora;
P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a —
P116-2/2013 Instalatii de stingere
P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a lll-a -

Instalatii de detectare,semnalizare si avertizare

Legea nr. 15/2005

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemnului nr.
21/2004 privind Sisterul National de Management al Situatiilor de
Urgenta

Legea nr. 481/2004
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind protectia civila

Ordin nr. 87/2010

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

Ordinul MAI nr. 80/2009

Ordin privind aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila

Ordinul MAI nr. 163/2007

Ordin privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

Ordinul MAI nr. 166/2010

Ordin privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva
incendiilor la constructii si instalatii aferente

STAS 10903/2:2016

Masuri de protectie contra incendiilor, Determinarea sarcinii termice in
constructii

3. PREZENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE

3.1. SITUATIA EXISTENTA

In prezent instalatia de gaze medicale din cadrul spitalului orasenesc ,Dr. Caius Tiberiu
Sparchez” este subdimensionata nevoilor impuse de incadrarea ca spital suport in contextul epidemiei
de COVID-19. Acesta asigura puncte de alimentare cu oxigen medical doar in zona ATI, zona blocului

operator si zona primiri urgente. Nu sunt prevazute console specializate pentru alimentar
medical. Statia de generare a oxigenului existenta este amplasata intr-un spatiu la

un debit de 3.2 me/h.

3.2. SITUATIA PROPUSA W A

Alimentarea cu oxigen medical se va realiza cu o coloana propusa din statie. La plecares di

statia de oxigen medical cat si la baza coloanei va fi instalat cate un tablou gen
va permite personalului autorizat sa inchida alimentarea cu gaze medicale in caz

Instalatia de distributie va fi configurata ca o instalatie cu doua trepte de p
de distributie fiind 8-10 bar, urmand la in zonele de consum sa fie facuta reducerea pre

lucru de 4 bar.

enfa~_"." >~

Separarea pe zone conform SR EN 7396 se va realiza prin tablouri de control, monitorizare si

alarmare,

Pentru zona de consum va fi instalat un tablou de regularizare si separare zonala in

conformitate cu cerintele SR EN 7396.Tabloul va

avea posibilitatea de a fi securizat impotriva

accesului neautorizat. Tabloul de control va fi prevazut cu reductoare montate cate doua in bypass un
set pentru fiecare gaz si cupla rapida pentru alimentare in caz de urgenta de la o sursa mobila.

“de alimentare ce /

SPECIALITATEA: INSTALATII GAZE-MEDICALE
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Unitatea de alarmare va fi conectat la panoul de control si monitorizare si va avertiza dac
presiunea gazelor medicale care trec prin valvele panoului de control este necorespunzatoare.
Punctul de consum considerat este zona de spitalizare.

Distributie gaze medicale

In saloane, pentru fiecare pat sunt prevazute completarile consolelor prevazute deja in cadrul
proiectului cu prize electrice 230V/16A, borne pentru impamantare, prize fluide medicale. Consolele
respective sunt prevazute deja cu spatii de rezerva in acest sens.

In ATI, pentru fiecare pat sunt prevazute console pentru gaze medicale si circuite electrice cu
fixare pe perete; se propune la renuntarea consolelor prevazute in proiectul ,Cresterea eficientei
energetice a cladirii spitalului ,Dr. Caius Tiberiu Sparchez’ deoarece acestea nu sunt in concordanta
cu solutia tehnologica aferenta spatiilor de terapie intensiva pentru partea de forta si gaze medicale.

Zona nou nascuti vor fi prevazute rampe orizontale pentru distributia gazelor medicale si a
circuitelor electrice.

In salile de operatii sunt prevazute console de tavan pentru distributie gaze medicale si
circuite electrice.

Rampele de distributie gaze medicale si energie electricd se vor monta la capul pozitiei patului
cu specific de spitalizare.

Rampele vor fi amplasate la o inaltime de 1600 mm fatd de pardoseala camerei in care se
afla. Rampele vor fi dotate cu terminale de oxigen si vor avea rezerva pentru aer comprimat respirabil
si vacuum.

SURSA DE OXIGEN
Statia de producere oxigen cu capacitatea de 26mc/h propusa s
existenta, va avea in configuratie urmatoarele piese componente:

1 x microfiltru in carcasa pentru eliminarea impuritatilor , ulei si \
1 x coloana de absortie cu carbune activ

1 x microfiltru pentru eliminarea prafului si a impuritatilor uscate pana
de 0,01 microni

1 x recipient de aer, cu capacitatea 2000 litri

1 x generator de producere oxigen compus din 2 vase

1 x rezervor de oxigen cu capacitatea de 1500 litri

1 X reductor de presiune

1x filtru de carbon

1 x filtru steril

1 x panou control linie productie

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a
prevederilor cuprinse in Planului de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile proprii de
securitate si sanatate in munca specifice subantreprenorilor de lucrari de instalatii,

Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca referitoare Ia
locurile de munca specifice executiei lucrarilor de instalatii.

e 1 xcompresor cu surub / /’~ 51 s
e 1 xfiltru ciclon '

e 1 xrefrigerator \ :

e 1 x prefiltru in carcasa pentru eliminarea impuritatilor , ulei si v; “"qgi de'gpa. | - ./
] =
L ]

L ]

"‘ -- -
" ~ \ z
( . 'ﬁ-/f.‘;‘.};\'” i E
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Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea instruirii
personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitatea muncii
specifice fiecarui loc de munca.

Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului
care trebuie dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual de protectia muncii”
aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se constata ca
s-au respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele
specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:

Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt I;mltatu{%,gele Qo
antrepriza de montaj. '

personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau
maistru si numai acelea pentru care este calificat

incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal
specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator

materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva
rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje

personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu
echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite

zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate

nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane
aflate in zona

este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru

conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii si a
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces

prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura a
tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functionare

operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de
protectie adecvat

montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista Ia greutatea
conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare

in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere
a alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului

fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante
pentru eventualele zgéarieturi sau rani usoare

in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in
apropierea conductelor

in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie_

e -

sa folosesca ochelari, manusi si masti de protectie eSO
in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata’ nﬂn(éia!a’se 'i?terzicé-.\

%
/\
N -
s ™~

=
{_" L 2
\‘j’."cq )

depozitarea alimentelor si luarea mesei !.f'f L-UO ﬁ N
se interzice circulatia pe conducte. ([ » &N
r'fifcompletate de
% e, oFF W
¢ — o R,
< L4 L L
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9. MASURI PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a
spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat Indepartate pentru a
preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligajia sa predea locul de munca curat, inclusiv
spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa
doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce
trebuie luate Tn cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate
masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber,
in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise,

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca
robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect,

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor

- Curatarea locului de munca

- evacuarea deseurilor

- Scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri

flexibile.

Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de
munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor. . -

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta responsabilitatea,
asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor: RE -~ o

- instructajul tuturor muncitorilor din santier

- formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat

- echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului

- asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militg { i

Intocmit,
Ing, Liviu Cimpureanu
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